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Besteck aus der Verpackung 
nehmen und überprüfen, dass 
die grüne Belüftungsklappe 
geschlossen und die Rollen-
klemme offen ist.

Einstechen in die Infusions- 
flasche.

Rollenklemme schließen. System umdrehen und durch 
Pumpen des Tropfkammerun-
terteils den Flüssigkeitsspiegel 
bis zum Ring einstellen.

43

Rollenklemme 
öffnen.

Einmal 
nachpumpen.

Jetzt erst: Grüne Be- 
lüftungsklappe öffnen 
(Luftblasen steigen in 
die Flasche).

7 86

51 2

WICHTIG! A  Wenn das vorbereitete Besteck waagerecht z. B. auf einem 
Tablett abgelegt bzw. das Infusionsbehältnis zusammen mit dem eingestochenen 
Infusionsbesteck kopfüber auf den Tisch gestellt werden soll, unbedingt zuvor 
die grüne Belüftungsklappe wieder schließen.

B  Erst wieder öffnen, wenn die Infusion läuft.
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